1、基本要求
（1）检测平台要求：投标人应提供Illumina平台Infinium MethylationEPIC v2.0 BeadChip（935K芯片）完成检测；

（2）检测质量要求：
- 全面覆盖CpG岛、甲基化位点、增强子、超甲基化位点、启动子区域等，每个样本检测＞935,000个CpG位点；

- 分析灵敏度：可检测β值为0.2的差异，假阳性率低于1%；
- 高度相关性：与靶向亚硫酸氢盐测序数据之间具有高度相关性；

- 可重复性：癌细胞系的测试实验在技术重复之间显示出＞99%的可重现性，能够提供高度精确的甲基化测量；

- 分辨率：单碱基分辨率，直接获得准确的甲基化位点信息。
- 检出率高：FFPE样本检出率>99%

- 低核酸投入量：核酸投入量100-200ng亦可检测

2、样品质控与测序
（1）投标人负责对收到的样品进行质控，并将质控信息提供给招标人。
（2）招标人可根据质控信息，指定需要测序的样品，投标人须在合同签订之日起，每批次样本在15个工作日内完成检测工作，并提供原始数据相关的质控信息。
（3）投标人负责以云交付或者硬盘拷贝传输方式交付检测数据。
3、数据接收与确认
（1）交付所有样本测序数据:通过云交付或者硬盘拷贝交付数据分析结果。
（2）数据验收，由投标人的项目专员对接招标人的项目负责人，在项目交付日对项目产出数据、分析结果综合进行汇报，沟通确认，招标人于此日后1个月内提出异议，若无异议、需求视为验收合格。
4、质量保证
（1）投标人提供的检测服务，以技术参数中的要求为准，超出正常标准范围的，由投标人承担相关服务成本，不再收取其他费用。
（2）不符合技术参数要求的样品，投标人须对其提供免费的加测或重测服务，并保证达到技术参数要求。
（3）投标人实施的服务期限长于招标文件规定时，出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由投标人负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）提供服务。
5、结果报告

实验和分析全部结束后，投标人向招标人提供验证规范的结果报告，内容包括：

（1）实验流程，实验过程中用到的仪器、试剂、耗材及生产厂商
（2）核酸质控报告

（3）甲基化芯片内参质控报告
（3）原始数据（idat格式文件）

6、售后服务
（1）如检测样品仍有剩余，投标人须按照招标人要求进行返样。
（2）投标人可根据招标人需要，提供所有实验记录的电子版以供查验。
（3）数据交付后，投标人应保存每批数据分析结束后交付之日起12个月，必要情况下，可重新交付原始数据。
（4）质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由投标人负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）提供服务。服务期满后，投标人应及时优惠提供所需的相关服务。
7、其他要求及说明
（1）样品寄送：招标人按照要求，将待检测样品寄送至投标人指定地点。如剩余样品需要返样，则由投标人将样品寄送至招标人指定地点。
（2）数据交付方式和地点：云交付或者硬盘拷贝交付至招标人指定方式和地点。
